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R  E  S  U  M  E  N
Introducción:  En  pacientes  con  estenosis  carotídeas  sintomáticas  moderadas  o asintomáticas  severas,
antes de  realizar  una  endarterectomía  se  recomienda  hacer  un  estudio  detallado  en  que  se  incluya  el
mayor número  posible  de  parámetros  morfológicos  y hemodinámicos.
Este  trabajo  analiza  el efecto  que la  localización  y  la  forma  de  la  estenosis  tienen  sobre  la  distribución  de
las tensiones  de  cizallamiento  y  su  repercusión  en  el  diagnóstico  clínico  en  estos  casos.
Materiales  y  métodos:  Se  genera  el  modelo  de  la  zona  objeto  de estudio  y  se realiza  la simulación  numé-
rica.  Se  determinan  las  tensiones  de  cizallamiento,  el índice  de  oscilación  y  el  tiempo  de  exposición  a
dichas  tensiones,  y  se  analiza  el  riesgo  de embolización  o  de  crecimiento  de  la placa  arterial.  Se  aplica  la
metodología  a  3 carótidas  idealizadas  con  diferente  localización  y pendiente  de la  estenosis  y a  un caso
clínico.
Resultados:  Para  las  carótidas  idealizadas,  se  obtiene  que la  estenosis  cercana  a  la bifurcación  presenta
un  riesgo  de embolización  superior  a  la más  alejada  y tanto  más  riesgo  cuanto  más  pendiente  tiene  la
estenosis.  Para  el caso  clínico,  los  resultados  indican  un  riesgo  alto  de  embolización  por rotura  cerca  de
la placa  ateromatosa.  Asimismo,  también  se concluye  que  el riesgo  de que  la  placa  continúe  progresando
es  bajo.
Conclusiones:  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  la localización  de  una  estenosis  moderada  en  rela-
ción con  la bifurcación  carotídea  y su  forma  geométrica  son factores  que  es  bueno  conocer  para  completar
el  diagnóstico  y el  pronóstico  de la lesión.
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Hemodynamic  study  by  numerical  simulation  to  complete  the  diagnosis  in
carotid  stenosis  tributary  of  endarterectomy








an endarterectomy  it is  recommended  to do a detailed  study,  in  which  the  complet  set of  morphological
and  hemodynamic  parameters  are  included.
In this  work  the  effect  that  the  location  and  shape  of  the  stenosis  has  on the  distribution  of wall  shear
stresses  and  their  impact  on clinical  diagnosis  in these  cases  is analyzed.
Materials  and methods:  First  the  model  of  the  area  to  study  is generated  and  the  numerical  simulation
is  done.  Then  the  wall  shear  stress,  the  oscilation  index  and the  wall  shear  stress  exposure  time  are
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established,  and  the impact  of  the results  for embolization  risk  or the  growth  of  arterial  plaque  because
of intimal  hiperpasia  are  analysed.  The  methodology  is  applied  to  three  idealized  carotids  with  different
localization and  geometrical  slope  of  the  stenosis.
Results: For  the idealized  carotids  it is  obtained  that  stenosis  close  to  bifurcation  present  a higher  emboli-
zation risk  that  the  most  distant  one  and has more  risk  as  more  stenosis  slope  it has.  For the  clinical  case,
the results  show  a high  risk  of embolization  by  break  located  near  the  atheromatous  plaque.  As well,  it is
obtained  that the  risk  the arterial  plaque  to  continue  growing  is low.
Conclusions:  The  results  show  that  the location  of  a moderate  stenosis  related  to carotid  bifurcation  and

















































carótida interna (ACI).© 2014  CIMNE  (Universita
access article  under  
. Introducción
La presencia de placa ateromatosa en la zona carotídea es un
actor importante de riesgo de ictus cerebral, así como de acciden-
es vasculares mayores como el infarto de miocardio [1]. Las causas
ásicas por las cuales se produce el ictus cerebral son: la obstruc-
ión de los vasos por embolias provocadas por la ruptura de placa
arotídea o una perfusión insuﬁciente debida a estenosis carotídeas
igniﬁcativas. El primer caso se da si la placa está fragmentada o
lcerada y sobre ella se registran valores elevados de las fuerzas de
rrastre capaces de romperla y embolizarla. El segundo caso se pro-
uce con estenosis cuya reducción de la sección transversal del vaso
s suﬁciente para disminuir el ﬂujo sanguíneo de manera notable.
n ambos casos, la hemodinámica juega un papel importante.
La elección del tipo de tratamiento a seguir en este tipo de pato-
ogía se basa principalmente en el grado de estenosis carotídea y en
a sintomatología neurológica asociada. La endarterectomía es uno
e los posibles tratamientos en estos casos, su efecto beneﬁcioso
epende de si se trata de una estenosis sintomática o asintomática.
ara estenosis carotídeas sintomáticas, los estudios de NASCET [2]
 de ECST [3] concluyeron que, en pacientes con estenosis severa
>70%, según la medición de NASCET), la endarterectomía obtiene
nos buenos resultados. En pacientes con estenosis inferiores al 50%
o se obtiene beneﬁcio alguno con la cirugía. En la franja de este-
osis moderadas, es decir, entre el 50 y el 70%, el beneﬁcio de la
irugía es moderado. En este caso, se recomienda hacer un estudio
ersonalizado del paciente en el cual se incluya el mayor número
osible de parámetros morfológicos y hemodinámicos.
Para estenosis carotídeas asintomáticas, los estudios de ECST [4]
 de NASCET [5] concluyen que el riesgo de accidente cardiovascu-
ar es bajo, sea cual sea el grado de estenosis, y que el uso de la
ndarterectomía solo está justiﬁcado en estenosis severas.
En resumen, en estenosis sintomáticas moderadas y en esteno-
is asintomáticas severas, es aconsejable que la decisión de usar la
ndarterectomía como tratamiento vaya precedida de un estudio
etallado de la zona afectada.
Para completar el diagnóstico en los casos en que se requiere un
nálisis detallado, puede ser de gran interés estudiar las fuerzas de
rrastre que actúan directamente sobre el endotelio, es decir, las
ensiones de cizallamiento en la pared arterial (Wall Shear Stress
WSS]). Si dichas tensiones de cizallamiento son altas, pueden pro-
ocar que la placa aterosclerótica se ulcere, se desencadene sobre
lla la activación plaquetaria y, posteriormente, se rompa y se pro-
uzca la embolización [6]. Si son bajas y de carácter oscilatorio,
ueden provocar que la estenosis continúe progresando por hiper-
lasia de la íntima (HI) [7]. Por tanto, el estudio directo de estas
ensiones, para determinar su intensidad y su localización precisa,
uede aportar una información adicional que ayude a clariﬁcar y
ompletar el diagnóstico.
Existen diversos procedimientos para calcular el WSS  de manera
o invasiva. Uno de ellos consiste en medir in vivo el perﬁl de
elocidades cerca de la pared, lo cual se puede realizar mediante
ltrasonidos o bien mediante angio-RM [8,9]. El inconvenienteitècnica  de  Catalunya).  Published  by Elsevier  España,  S.L.U.  This  is  an  open
 BY-NC-ND  license  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
principal de la aplicación de este procedimiento en la zona caro-
tídea es la baja resolución de los equipos. Un método alternativo
no invasivo es la simulación numérica que consiste en reprodu-
cir mediante ordenador la hemodinámica del segmento arterial de
interés, es decir, resolver las ecuaciones de movimiento del ﬂujo
sanguíneo y obtener la distribución de velocidades y magnitudes
relacionadas como el WSS. Los datos necesarios para realizar la
simulación numérica son la geometría del segmento arterial, las
condiciones en la frontera de dicho segmento, y la densidad y vis-
cosidad de la sangre, aunque para estos 2 últimos datos se pueden
utilizar valores de referencia realizando una buena aproximación.
La geometría se puede extraer a partir de la angio-TC o de la angio-
RM y las condiciones en la frontera pueden ser datos de velocidad,
obtenidos mediante ecografía Doppler.
En los últimos an˜os, los estudios realizados mediante simulación
numérica se han convertido en una herramienta muy útil para ana-
lizar los detalles hemodinámicos, en particular en la zona carotídea.
Aunque existen numerosos trabajos con carótidas sanas o casi sanas
[10–13] y, en menor medida, con estenosis severas [14,15], conoce-
mos  muy  pocos con estenosis moderadas y condiciones ﬁsiológicas.
Tang et al. [16] han investigado el efecto que la severidad y la asime-
tría de la estenosis tienen en diversos parámetros hemodinámicos
utilizando, para ello, un modelo de tubo elástico. Groen et al. [17]
establecen, en un estudio temporal para un paciente con esteno-
sis carotídea moderada, que la ulceración de la placa se produce
exclusivamente en la zona donde el WSS  es alto. Jeong y Rhee [18]
utilizan un segmento rectilíneo de arteria coronaria con estenosis
moderada para analizar el efecto hemodinámico de la irregularidad
superﬁcial y de un modelo no-newtoniano.
En este trabajo se analiza mediante simulación numérica el
efecto de la localización y la forma de la estenosis sobre las tensio-
nes de cizallamiento y su repercusión en el diagnóstico clínico en
una patología de estenosis carotídea moderada. Para ello, se estu-
dian 3 modelos idealizados de carótidas con el mismo grado de
estenosis pero con diferente localización y diferente forma geomé-
trica. También se estudia un caso clínico sintomático.
2. Materiales y métodos
En virtud de un convenio de colaboración entre la Universidad
Politécnica de Catalun˜a (UPC) y Althaia, la Red Asistencial Univer-
sitaria de Manresa, hemos establecido una metodología de trabajo
para incorporar la simulación numérica al estudio de pacientes
afectados de estenosis carotídea tributaria de endarterectomía.
El primer paso es la selección de la zona objeto de estudio. Se
elige una segmento arterial centrado en la bifurcación carotídea y
que contenga tramos lo más  largos posible de la arteria carótida
común (ACC), de la arteria carótida externa (ACE) y de la arteriaA continuación, se miden las velocidades mediante una ecogra-
fía Doppler (Eco Doppler Siemens Acuson, con transductor lineal de
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odelo. Estos son los datos necesarios para realizar la simulación
umérica, junto con la angio-TC o la angio-RM.
El paso siguiente es la obtención del modelo geométrico a par-
ir de una angio-TC (TAC Siemens Somaton Deﬁnition AS de 20
oronas), mediante un proceso de segmentación. Para ello utiliza-
os  el software de distribución libre ITK-SNAP y un procedimiento
e segmentación manual. Del proceso de segmentación se obtiene
n modelo geométrico en 3D en formato STL (estereolitogra-
ía).
Seguidamente, se realizan cortes transversales al eje del vaso en
a entrada y en las salidas del modelo, se an˜aden extensiones cilín-
ricas en dirección axial y se cierran en los extremos con secciones
lanas para poder aplicar sobre ellas las condiciones de contorno
ue se describen más  abajo. A continuación, se realiza un proceso
e mallado sobre el modelo, con lo cual queda preparado para la
imulación numérica. El proceso de mallado se realiza utilizando
a herramienta snappyHexMesh, del software de distribución libre
penFoam, y la malla obtenida es no estructurada y está formada
or hexaedros y hexaedros truncados.
La simulación numérica consiste en imponer condiciones de
ontorno en la entrada de la ACC y en la salida de la ACE o de la ACI,
on las velocidades medidas en la ecografía Doppler y suponiendo
n perﬁl Womersley, que es el adecuado para un ﬂujo pulsátil. En la
alida, que no se impone velocidad, se supone presión cero. Segui-
amente, se asignan valores para la viscosidad y la densidad de la
angre, y se resuelven las ecuaciones de movimiento (ecuaciones
e Navier-Stokes, [NS]) para obtener la distribución de velocida-
es, el WSS  y los parámetros relacionados. La resolución de las
cuaciones de movimiento se realiza mediante el método de volú-
enes ﬁnitos utilizando el software OpenFoam. El algoritmo de
esolución es el PISO (pressure implicit splitting of operators).  El Pre-
onditioned bi-conjugate gradient linear solver (PBiCG) se utiliza para
esolver las velocidades y el Preconditioned conjugate gradient linear
olver (PCG), para la presión. Como criterios de convergencia, para
a tolerancia de las velocidades y las presiones se toman de 10−5
 de 10−6, respectivamente. El término convectivo en las ecuacio-
es NS se discretiza según el esquema linear upwind differencing,
ientras que, para los términos de gradiente y de difusión, se uti-
iza el esquema de Gauss lineal. Dado que el ﬂujo es pulsátil, para
l término dependiente del tiempo se utiliza el esquema de pri-
er  orden Euler implícito. Se toma un tiempo de paso inicial de
.0 · 10−4 s y, durante la simulación, se ajusta automáticamente de
anera que el número de Curant se mantenga por debajo de 1. La
alidación in vitro de la metodología numérica puede verse en un
rabajo anterior nuestro [19].
Consideramos un modelo reológico newtoniano para la san-
re, con una viscosidad cinemática () de 3, 6 · 10−6m2s−1 y una
ensidad de 994 kg/m3. Las paredes arteriales se suponen rígidas.
n diversos estudios, se ha analizado la importancia de consi-
erar un modelo reológico no newtoniano para la sangre en las
imulaciones con segmentos arteriales. Johnston et al. [20] con-
luyen que utilizar un modelo newtoniano es una aproximación
decuada para una simulación de ﬂujo pulsátil en arterias corona-
ias incluso en la zona diastólica del periodo, que es cuando más
odría diferir el modelo newtoniano del no-newtoniano. Groen
t al. [17] utilizan la aproximación newtoniana en un estudio serial
e estenosis carotídea moderada. Jeong y Rhee [18] analizan la dife-
encia entre el modelo newtoniano y el no-newtoniano en una
stenosis arterial con un 48% de reducción del área y llegan a la
onclusión de que el WSS  promediado en un ciclo cardíaco es algo
ayor para el modelo no-newtoniano que para un modelo new-
oniano. Respecto a la elasticidad de las paredes arteriales en la
imulación numérica, Seo [13] obtiene una diferencia del 5 al 11%
n el promedio temporal del WSS  entre considerar un modelo
ígido y un modelo elástico en las simulaciones realizadas con
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Los resultados se visualizan y presentan mediante el software
Paraview, de distribución libre.
Los parámetros hemodinámicos que se analizan son el WSS, el
índice de oscilación (OSI) y el tiempo de exposición (TE) a valores
altos del WSS. Como hemos dicho, el parámetro hemodinámico más
signiﬁcativo, pues afecta directamente el endotelio, es la tensión de
cizallamiento en la pared arterial, que se deﬁne por
WSS  = |ts|
donde ts es el vector tensión tangencial en la superﬁcie interna del
vaso arterial. Generalmente, se analiza el valor promediado de WSS
a lo largo de un ciclo cardíaco (WSS):





donde T representa el período. En el sistema arterial humano, WSS
tiene un valor de 1,5 Pa, aproximadamente. El OSI es un parámetro
derivado de la tensión tangencial que juega un papel fundamental
sobre todo en la formación y en el desarrollo posterior de la placa











Como se ve en la deﬁnición, el OSI tiene un rango de valores entre
0 y 0,5, y reﬂeja el carácter oscilatorio de la tensión tangencial. El
tercer parámetro que analizamos es el TE, deﬁnido como la fracción
del período, en tanto por ciento, durante la cual el WSS  es superior
a un valor determinado.
Los valores altos de WSS, a partir de un umbral determi-
nado, pueden provocar la activación plaquetaria y la formación de
micropartículas, su acumulación y rotura posterior de la placa ate-
roesclerótica. Holme et al. [6] dan como valor típico una velocidad
de cizallamiento de 10.500 s−1, que corresponde, en nuestro caso,
a una tensión de cizallamiento de 37,8 Pa, y concluyen que este
proceso se ve potenciado cuando existe un tiempo prolongado de
exposición a valores altos de WSS. En cambio, valores bajos de WSS,
acompan˜ados de un OSI alto, pueden provocar un aumento de la
placa por HI [21,22]. Este proceso se produce para valores de la
tensión de cizallamiento promediada en un ciclo cardíaco (WSS)
por debajo de 0,5 Pa [23].
Una vez realizada la simulación, se analizan las distribuciones de
WSS, OSI y TE con el objetivo de determinar la posible obstrucción
de los vasos sanguíneos, ya sea por aumento de placa arterial, o
bien por trombosis y rotura posterior de la placa, y analizar de qué
modo estos resultados pueden completar el diagnóstico clínico.
2.1. Modelos idealizados de carótidas
Se disen˜an tres modelos idealizados de carótidas con una este-
nosis moderada y dimensiones parecidas al caso clínico que se
describe en la sección siguiente (ﬁg. 1, izqda.). Para ello, se utiliza
el software de distribución libre FreeCAD. En el modelo A, se disen˜a
una estenosis situada al inicio de la carótida interna; en los modelos
B y C, una estenosis situada a 5 mm de la bifurcación y con 2 perﬁles
geométricos diferentes: uno más  abierto que el otro. Al igual que
para el caso clínico, se realiza el proceso de mallaje y se obtienen
aproximadamente unas 270.000 celdas y unos 380.000 nodos para
cada uno de los modelos. En las secciones transversales, el número
de celdas es de 20, aproximadamente, en la sección más delgada, y
30 o más  en el resto (ﬁg. 1, dcha.).
Se realiza la simulación numérica en los 3 modelos con el
objetivo de analizar si un mismo grado de estenosis puede origi-
nar diferentes valores y distribuciones de WSS  dependiendo de la








































Figura 3. Caso clínico. Izquierda: modelo tridimensional segmentado a partir de la
tas de diámetros mediante angio-TC (42,5%). Se toman también las





















 0,5 0,6 0,7 0,8a b c
igura 1. Carótidas idealizadas. Arriba: modelos con dimensiones en milímetros.
bajo: secciones longitudinales de las mallas utilizadas.
ocalización más  o menos cercana de la estenosis a la bifurcación
 de la forma geométrica de dicha estenosis. Las velocidades que
e imponen en la frontera de los 3 modelos son las mismas que las
btenidas para el caso clínico. Se aplica un perﬁl Womersley en la
ntrada de la ACC y en la salida de la ACI, y presión cero en la salida
e la ACE.
.2. Caso clínico
Se aplica la metodología expuesta a un paciente afectado de
stenosis carotídea sintomática. En primer lugar, se realiza la angio-
C preoperatoria rutinaria de la zona afectada (ﬁg. 2) y se obtiene el
odelo tridimensional mediante el proceso de segmentación des-
rito en el apartado 2. La malla obtenida en el proceso de mallaje
ontiene 152.918 celdas y 222.390 nodos, con unas 20 celdas en la
ección transversal más  delgada y más  de 30 en el resto (ﬁg. 3).
La medición directa de diámetros mediante la angio-TC propor-
iona un grado de estenosis del 42,5% según la deﬁnición utilizada
n NASCET, es decir, queda ligeramente por debajo de la franja
e estenosis moderadas (50-70%). Puesto que se dispone de un
onjunto amplio de datos del paciente y que el grado de esteno-
is está cercano al límite inferior de las estenosis moderadas, se
ecide realizar el estudio mediante simulación numérica.Se toman las velocidades mediante ecografía Doppler en el
entro de las secciones transversales de la frontera del segmento
CC1, ACI1 y ACE1 (ﬁg. 3). Las curvas de velocidad obtenidas en
l centro de la entrada ACC1 y en el de la salida ACI1 son las
igura 2. Caso clínico. Angio-TC de la zona cercana a la bifurcación carotídea, en
scala de grises. De izquierda a derecha, vista axial, sagital y coronal. La resolución
spacial es de 0, 58 × 0, 58 × 0, 4 mm.imagen angio-TC. Derecha: a) Sección longitudinal de la malla utilizada. b) Sección
transversal en la ACC. c) Sección transversal en la ACI (en la ACE es similar).
que se imponen como condiciones de contorno en esas secciones
suponiendo un perﬁl Womersley. Estas velocidades y el caudal
resultante en la entrada de la ACC se ilustran en la ﬁgura 4. En la
salida ACE1, se impone presión 0.
También se toman las velocidades mediante una ecografía Dop-
pler en la estenosis (sección ACI0) con el objeto de contrastar el
grado de estenosis medido con diámetros mediante el angio-TAC
con el obtenido a partir de las mediciones de velocidad. Las medicio-
nes indican una velocidad sistólica máxima (VSM) en la estenosis de
1,23 m/s  y una velocidad diastólica ﬁnal (VDF) de 0,2 m/s. Dado que
la VSM en la ACC medida es de 0,9 m/s, esto nos da un índice sistólico
de 1,37. De acuerdo con [24], tanto si se observa la VSM como la VDF
o el índice sistólico, se obtiene un grado de estenosis ligeramente
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Figura 4. Caso clínico. Izquierda: velocidad en el eje de entrada en la carótida común
(ACC1) y en la salida de la carótida interna (ACI1). Derecha: caudal en la carótida
común (ACC).
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. Resultados
Con relación a las carótidas idealizadas, la ﬁgura 5 muestra el
ampo de velocidades para los 3 modelos en la sístole (t = 0, 15 s).
n la tabla 1 se muestran la VSM y la VDF en la estenosis y los índices
istólicos (IS) correspondientes. De acuerdo con [24], si observamos
a VSM, los 3 modelos corresponden a un grado de estenosis entre el
0 y el 70%. Si observamos la VDF y el índice sistólico, corresponden
 un grado de estenosis inferior al 50%, lo cual se aproxima más  a
as medidas directas de diámetros en los modelos (42,5%). En todo
aso, los 3 modelos están en la misma  franja de la clasiﬁcación en
uanto al grado de estenosis según los criterios hemodinámicos de
ignos directos y de índices. Se observa recirculación postestenótica
n los 3 modelos y preestenótica, aunque más  leve, en los modelos
 y C, principalmente al ﬁnal de la diástole.
Los resultados del WSS  muestran (ﬁg. 6, sup.) valores altos de
7,76 Pa en el modelo A en la bifurcación y próximos a 20 Pa en los
tros 2 modelos, siendo ligeramente más  acentuados en el modelo
 que en el C. En cuanto a los TE para WSS  superiores a 30 Pa
ﬁg. 6, inf.) son más  altos y abarcan una zona más  extensa en el
odelo A que en los modelos B y C. Estos valores de WSS  y del TE
uponen, como ya se ha dicho, un riesgo de ulceración, trombosis
 rompimiento posterior de placa. Por tanto, el modelo A implica
n riesgo de embolización superior a los modelos B y C, siendo el B
igeramente superior al de C.
En la ﬁgura 7 se muestra el WSS  por debajo de 1,5 Pa y el OSI, con
l objeto de analizar valores bajos y oscilantes simultáneamente de










igura 5. Carótidas idealizadas. Velocidades en el plano de simetría en la sístole
m/s).
able 1
arótidas idealizadas. VSM y VDF en la estenosis obtenidas en la simulación (m/s) y
us  correspondientes índices sistólicos.
A B C
VSM 1,61 1,4 1,32
VDF  0,278 0,24 0,25
IS  1,79 1,55 1,46
a b c
igura 6. Carótidas idealizadas. Arriba: WSS  en Pa. Abajo: TE correspondiente a un
SS  superior a 30 Pa, en porcentaje del período.Figura 7. Carótidas idealizadas. Arriba: WSS  en Pa mostrando solo los valores por
debajo de 1,5 Pa. Abajo: OSI.
HI. Se observa que solo se registran en la parte distal de la estenosis
en los modelos B y C. En ambos casos, el riesgo es bajo (no se sitúan
claramente por debajo de 0,5 Pa), aunque algo superior en el modelo
B que en el C, pues es más  oscilante.
Con relación al caso clínico, la tabla 2 muestra las velocidades
máxima y mínima en el centro de la ACI0 y de la ACE0 obte-
nidas en la simulación y las medidas con ecografía Doppler en
esos mismos puntos de control. En general, se observa buena con-
cordancia. Como se indica, la velocidad obtenida en la ACE0 y al
ﬁnal de la diástole se halla entre 0,1 y 0,2 m/s, pero con un ﬂujo
ligeramente retrógrado, lo cual no se observa en la medición Dop-
pler. Estas discrepancias podrían ser debidas al supuesto de pared
rígida en la simulación ya que, según concluyen Perktold y Rap-
pitsch [25], considerando pared rígida, la velocidad máxima en el
instante sistólico aumenta ligeramente y la velocidad máxima al
ﬁnal de la diástole se hace ligeramente más  retrógrada en algunas
zonas. Esto podría afectar a la zona de la estenosis en menor grado,
debido a la presencia de placa y la consiguiente rigidización de la
zona.
En la ﬁgura 8 se muestra el WSS  promediado en un ciclo car-
díaco, el WSS  y el TE con un umbral de 30 Pa. Como se observa, en la
zona cercana a la placa se registran valores de WSS  altos, de hasta
32 Pa, con un TE del 31% a tensiones de cizallamiento superiores a
30 Pa. Estos valores implican un riesgo alto de embolización [26,6].
En cambio, no se dan valores de WSS  por debajo de 0,5 Pa, que es el
Table 2
Caso clínico. Velocidades obtenidas en la simulación en relación con las medidas con
ecografía Doppler en el centro de la ACI0 y de la ACE0, en m/s.
Simulación Doppler
ACI0 VSM 1,41 1,23
ACI0 VDF 0,2 0,2
ACE0 VSM 1 0,87












Figura 8. Caso clínico. Izquierda: WSS  medio en un ciclo cardíaco, WSS  en Pa. Dere-
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mbral por debajo del cual hay riesgo de formación de placa [23], lo
ual implica que el riesgo de que la placa siga progresando es bajo.
. Discusión
Se ha analizado el efecto que tienen la localización y la forma de
a estenosis sobre las tensiones de cizallamiento en una situación
e estenosis tributaria de endarterectomía y cómo puede reper-
utir en su diagnóstico y pronóstico. Para ello, se ha establecido
n procedimiento de trabajo y se ha aplicado a 3 modelos idea-
izados de carótidas con el mismo  grado de estenosis moderada,
na con la estenosis en la bifurcación carotídea y las otras 2 con
a estenosis más  alejada y con 2 pendientes geométricas diferen-
es, que se han analizado con las mismas condiciones de caudal
siológico. Además, se ha estudiado un caso clínico con estenosis
intomática situada ligeramente por debajo de la franja moderada.
e ha realizado la simulación numérica a partir de los datos geomé-
ricos obtenidos con una angio-TC y de las velocidades obtenidas
ediante ecografía Doppler.
Los resultados obtenidos en los modelos idealizados de carótidas
uestran zonas de recirculación postestenótica y preestenótica,
n que la postestenótica es más  pronunciada y se produce prin-
ipalmente en el ﬁnal de la diástole. El análisis de las tensiones
e cizallamiento y de los tiempos de exposición a valores altos de
ichas tensiones muestra que el riesgo de embolización es supe-
ior si la estenosis se sitúa cerca de la bifurcación carotídea. Esto
s debido a que la presencia de una estenosis hace aumentar el
SS  en la zona proximal y, si dicha estenosis se sitúa en una zona
on valores altos de WSS, aún sin estenosis, como es la zona pró-
ima a la bifurcación [25,27], el valor ﬁnal de WSS  es superior
l que se obtiene si la estenosis está situada donde los valores
on inicialmente más  bajos. Asimismo, se obtiene que el riesgo de
mbolización es ligeramente superior si la pendiente geométrica de
a estenosis es más  pronunciada. Se observa también que el riesgo
e que la placa continúe en progresión es bajo en todos los casos,
lgo mayor si la pendiente de la estenosis es más  pronunciada, y
ue previsiblemente el crecimiento de la placa se producirá en la
arte distal de la estenosis. De acuerdo con los resultados de [18],
e haberse utilizado un modelo reológico no-newtoniano para la
angre, se habrían obtenido valores ligeramente superiores para
as tensiones de cizallamiento medio, tanto en la zona proximal de
a estenosis como en la zona distal, lo cual refuerza las conclusiones
 que se ha llegado.
Para el caso clínico analizado, el análisis de las tensiones de
izallamiento y sus tiempos de exposición muestran que existe un
iesgo elevado de embolización por rotura de la placa situada cerca
e la bifurcación carotídea. Se obtiene también que el riesgo de
ue la placa aterosclerótica siga progresando es bajo. Estos resul-
ados son coherentes con la sintomatología del paciente, que ya ha
xperimentado pequen˜os episodios de embolización, y contribu-
en a completar y clariﬁcar el diagnóstico inicial para la valoración
e una intervención quirúrgica.
Los resultados obtenidos también son coherentes con la hipó-
esis de que un análisis de las tensiones de cizallamiento realizado
ediante simulación numérica puede ayudar a completar el diag-
óstico de las estenosis carotídeas sintomáticas moderadas o
sintomáticas severas y a clariﬁcar el riesgo de accidente cardio-
ascular. La limitación principal del estudio consiste en no haber
onsiderado un número elevado de casos clínicos. El trabajo futuro
e orientará en esta línea.ibliografía
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